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MT210 高精度差圧計
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単位 : ｍｍ

指示なき寸法公差は、±3%（ただし10mm未満は±0.3mm）とする。

注意：必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。
　　  通風のために測定器の周囲80mm以上の空間を確保してください。
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（GP-IB コネクタ付き）（RS-232-C コネクタ付き）

● JIS ラックマウント取付寸法

マウント取付面

マウント取付面

● EIA ラックマウント取付寸法
マウント取付面

マウント取付面

13 213

13
2

20

13 350 27

480 ±1
460 ±1

17

14
9

- 0
.30

10
0 

±0
.2

24
.5

6.
8

20

20

20

20

10
0 

±0
.2

24
.5

17
6.

8

485 ±1
462 ±1

13
2.

5
- 0

.30

89
 ±0

.2

21
.8

480 ±1
460 ±1

14
9

- 0
.30

6.
8

485 ±1
463 ±1

6.
8

89
 ±0

.2

21
.8

13
2.

5
- 0

.30


