
お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IM760101-11 を下記のように変更してお使いください。

3-4 ページ「解説」
イーサネットインタフェースを使って、パーソナルコンピュータで本機器をコントロールできます。本機器で
の設定に加えて、パーソナルコンピュータに当社で用意した専用ライブラリソフトウエア -DL/WT シリーズ用
ライブラリ(TMCTL)がインストールされていることが必要です。下記のwebページからダウンロードできます。

http://www.yokogawa.co.jp/tm/F-SOFT/

有償ソフトウエア
WTViewer は、WT1600 で測定した数値、波形、高調波データを通信インタフェースを介して収集できるアプリケーショ
ンソフトウエアです。通信プログラムを作成しなくてもデータを収集できます。
WTViewer( 形名 760121)　バージョン 4.01 以降。
体験版を用意しております。次のURL からダウンロードできます。
	 http://www.yokogawa.co.jp/tm/Bu/760121

5-58 ページ「:MEASure:SFORmula」
機能	 S( 皮相電力 ) の算出式を設定 /問い合わせします。
……	 ……………………………
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