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DL6000/DLM6000 シリーズ
ディジタルオシロスコープ / ミックスドシグナルオシロス
コープ 
電源解析機能 (/G4 オプション）ユーザーズマニュアル

IM DLM6054-61JA-11　�/1
IM DLM6054-61JA　初版用

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IMDLM6054-61JA を次のように変更してお使いください。

37 ページ Note 追加
Note

・	 補正モードが ON のときは、サイクル統計処理 (Cycle Statistics) の対象パラメータにはなりません。

38 ページ 「電圧、電流レベルの設定」　Note 追加
Note

電圧レベル (U Level)、電流レベル (I Lebel) は、それぞれ電圧波形、電流波形の振幅の半分以下の位置
に設定してください。振幅の半分より上の位置や、波形から外れた位置に設定すると、トータル損失を
計算しません。

38 ページ「測定範囲の設定」
イラスト内の U Level と I Level を入れ替えてください。
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この例では50mA

U Level
この例では1.5V
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